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Go-EZ ScrewMC BioPro 

 

Indications d’emploi : 

Fractures osseuses, ostéotomies, arthrodèse, ostéochondrose de croissance et rattachement d’un tendon. Destiné à l’usage non exclusif de la chirurgie 

de la main, de la chirurgie plastique et de la chirurgie podiatrique, mais ne convient pas à l’usage pour la colonne vertébrale. 

 

Contre-indications : 

1. Surface osseuse comminutive qui limiterait l’installation d’une vis. 

2. Conditions pathologiques de l’os comme l’ostéopénie qui nuirait à la capacité de bien installer la vis. 

3. Sensibilité aux corps étrangers en métal, surtout en titane. Lorsque la sensibilité au matériel est soupçonnée, des tests appropriés doivent 

être faits avant l’implantation. 

 

Sterile: 

 

 

Stérilisé avec de l’oxyde d’éthylène gazeux. Mise en garde : Ne pas utiliser si l’emballage est ouvert ou endommagé. Il s’agit d’un dispositif  

à usage unique. La réutilisation de ce dispositif peut entraîner le transfert de matières autres que les os, la chaire, le sang ou des maladies 

infectieuses. Le dispositif est stérile et une deuxième stérilisation du dispositif n’est pas valide. 

 

La sécurité et la compatibilité de la vis Go-Ez Screw ont été évaluées dans un environnement de RM et la vis est conditionnelle au RM. 

Communiquer avec BioPro pour les paramètres de RM. 

 

 


